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研究成果の概要（和文）：補聴器の装用効果の制限となる軟骨伝導補聴器で生じるハウリングについて検討し
た。その結果通常の補聴器と同様に音漏れにより生じる以外に、強大音が入力した時にのみ生じる軟骨伝導補聴
器特有のハウリングが存在することが明らかとなった。ハウリングは固定状態が不安定であると生じやすく、抑
制するためには振動子を可能な限り平滑は部位に安定するように固定する必要があること明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Feedback problem which can restrict the output level of hearing aids and its
 management methods were investigated in cartilage conduction (CC) hearing aids. The mechanism 
underlying the feedback problem for CC hearing aids were not only amplified signal leaking from the 
ear canal, which is the same manner as that for air conduction hearing aids, but also the transducer
 slipping induced by powerfully vibrations at high signal input level, which can generate airborne 
sound to flow back to the microphone. The latter mechanism is considered to be unique to CC hearing 
aids. This unique feedback problem occurred easily when the coupling condition of the transducer to 
the ear was unstable. To manage this feedback problem, the transducer should be placed on the flat 
region, and fixed stably. 

研究分野： 耳鼻咽喉科
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
軟骨伝導補聴器は日本発の新しい補聴器である。外耳道閉鎖症など既存の補聴器では対応が難しかった症例で、
非侵襲で良好な装用効果が得られることから急速に普及が進んでいる。補聴器の装用効果を制限する重要な問題
の１つにハウリングがあるが、軟骨伝導補聴器についても同じである。本研究は軟骨伝導補聴器で生じる特有の
ハウリングを解明し、その対処法を明らかにすることで補聴器の効果を高めることを可能とした。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
軟骨伝導補聴器は気導骨導とは異なる新しい伝導経路である軟骨伝導を利用した補聴器で，

2017 年 11 月に世界で初めて市販化された．軟骨伝導の特徴は，振動子を耳軟骨に接触させる
ことで良好な聞き取りが得られることである．伝導経路に関してはこれまで様々な検討が行わ
れてきたが，正常解剖耳においては耳の軟骨の振動により外耳道内に音が発生し，その音が鼓
膜を通して内耳に伝わる軟骨気導経路が重要な役割を果たす．一方外耳道閉鎖症など解剖的な
異常により鼓膜を通した音の伝導が困難な症例では，軟骨骨導経路もしくは軟組織経路が重要
な役割を果たす．いずれの場合にも軟骨の振動を介した伝導に重要な役割を果たす． 
 補聴器は信号音を増幅することで聞き取りの手助けを行う医療機器であるが，その効果を制
限する大きな要因の 1 つにハウリングがある．気導補聴器ではハウリングは耳栓による外耳道
の密閉が十分でない場合に外部に音が漏れることで生じる．軟骨伝導補聴器でもハウリングは
生じるが，伝導経路が異なるため一般的な補聴器と同様のメカニズムで生じているのかどうか
は不明である．軟骨伝導補聴器で生じるハウリングのメカニズムを解明し，それを抑制するこ
とで補聴器の装用効果を高めることが可能と考えられる． 
 
２．研究の目的 
 軟骨伝導補聴器で生じるハウリングのメカニズムを解明すること．そしてそのハウリングを
効果的に抑制する方法を明らかにし，補聴器自体の装用効果を向上させること． 
 
３．研究の方法 
（１）ハウリングのメカニズムとその防止方法についての検討 
ハウリングが生じるかどうかは，振動子と生体との局所の接着条件以外に，振動子の形状，

補聴器の出力や特性など様々な要因が関与すると考えられる．補聴器のフィッティングを行っ
た症例の特徴と解決に至った方法を集約することでハウリングが生じやすい条件とその対処法
を推定することが可能と考えられる．そこで当院で行ったフィッティングの結果を基にハウリ
ングの抑制方法を検討した． 
（２）固定部位による音伝導の違い 
 臨床上ハウリングが問題となるのは，抑制するために出力を制限する必要があることである．
より効率的に音を伝える方法がわかれば，振動子からの出力を抑制しても同様の効果を得るこ
とが可能となる．そこでまず振動子をどの位置に固定することで効率的に音を伝えることがで
きるかを評価した．評価は軟骨上（耳珠，対耳珠，珠間切痕）の 3 点と耳前部，乳突部を含む
5 点で閾値を測定，軟骨気導音に与える影響を見る為，外耳道に注水した時の閾値の変化を評
価した．注水は外耳道を上向きに側臥位になった状態で行った．あらかじめ外耳道の容積を計
測．注水が無い条件（注水量 0％）,注水面が骨部外耳道に位置する条件（注水量 40%），注水
面が軟骨部外耳道に位置する条件（注水量 80%）の 3 条件で測定した．測定周波数は 500Hz, 
1000Hz, 2000Hz とした． 
（３）ジェル塗布による効果 
 振動子に対しジェルを塗布することで装用効果の改善やハウリングの抑制効果があるか検討
した．ジェルの効果としては生体と間の機械抵抗を減少させ音の伝わりを良くする効果，生体
との微小な隙間を埋めることで音漏れを防止する効果，表面張力により振動子を安定し固定す
る効果が期待できる．当院でフィッティングを行った外耳道閉鎖耳に対し，ジェル塗布前後の
閾値，語音明瞭度曲線を測定し比較した． 
（４）実症例での効果の検証 
 ハウリングへの対処法の効果を実際のフィッティングで評価した。評価は他施設共同（札幌
医科大学，東北大学，慶応義塾大学，杉内医院，名古屋大学，奈良県立医科大学，鳥取大学，
高知大学，九州大学）で実施した．軟骨伝導補聴器の取扱を開始する前にハウリングが生じや
すい条件や対処法に関する情報を各施設と共有，その後のフィッティングでどの程度の装用効
果が得られたか，ハウリングの抑制効果はどうであったか調査した． 
 
４．研究成果 
（１）軟骨伝導補聴器で生じるハウリングについて 
 軟骨伝導補聴器を正常解剖耳に装着する場合や外耳道閉鎖耳であっても振動子と生体との間
に閉鎖腔がある場合は，従来の補聴器と同様に内部の閉鎖腔で増幅された信号が振動子と生体
の隙間から外部に漏れだすことでハウリングが生じる．対処法は従来の補聴器と同じように隙
間が生じにくいように振動子を作製することが有効である．また信号処理によるハウリング抑
制機能も効果的である． 
 一方軟骨伝導補聴器で生じたハウリングを検討していくと，気導補聴器では見られない特有
のハウリングが生じることが明らかとなった．気導補聴器とは異なり耳栓の役割を果たす振動
子そのものが振動していることが原因であると考えられた．振動子が振動することで周囲の組



織との間に位相差が生じ，ハウリング音が生じたり，装着部位で振動子が揺れることで接着面
にハウリング音が生じると推定される．この軟骨伝導補聴器特有のハウリングの特徴は，強大
音が入力されたときにのみ生じ，通常の状態では生じないことである．入力音の大きさが大き
いほど振動が大きくなり生じる易くなるため，静かなフィッティングを行う場ではわからない
ことも多い． 
 過去の症例の結果からは有効な対処法は，振動子と生体の間の凹凸を少なくすること，振動
子と生体との位相差をなくすため両面テープで張り付け固定すること，振動子にジェルを塗布
することが有効であると考えられた． 
（２）固定位置による装用閾値を外耳道への注水効果 
 各固定位置の閾値を比較すると，従来の報告通り軟骨上に固定した場合の閾値が低いことが
分かった（図 1）．軟骨伝導では軟骨気導経路が重要な役割を果たすと考えられているが，その
場合注水し骨部外耳道を閉塞させると閾値は上昇，さらに注水量を増やし，水面が軟骨部外耳
道に達すると上昇した閾値が低下すると推測される．今回の 5点で検討すると，この特徴が得
られたのは耳軟骨上に固定した 3条件のみで，他の 2条件ではそのような特徴は得られなかっ
た．得られた注水による閾値の変化から軟骨気導経路が重要な役割を果たしているという軟骨
伝導の特徴を確認することができた． 
 一方軟骨伝導の 3条件についてみてみると耳珠，珠間切痕で閾値がやや良いものの，軟骨気
導経路の影響などには差は認めなかった（図２）．測定部位に関しては聞こえに大きな影響を与
えていない可能性が高く，振動子固定の安定性，平滑は部位への固定がハウリングを抑制する
上で効果的であると推測された． 
 

 
図１．振動子の固定部位と外耳道への注水量による閾値の変化（文献①より） 
 

 
図２．0%と 40%注水条件での閾値差（文献①より） 
閾値は軟骨気導経路の働きを反映する．軟骨伝導の 3条件で軟骨気導経路の影響に有意差は認
めなかった 
 



（３）ジェル塗布による装用効果 
 ジェルを塗布することでハウリングが生じている例では，抑制することが可能であった．ま
た塗布することで閾値の低下，最高語音明瞭度が得られる音圧の低下，主観的な聞き取りの改
善効果が得られた．ジェル塗布はハウリングを抑制と装用効果を高める上で有効であると考え
られた． 
（４）実症例での効果 
 2019 年 12 月末までに 9 施設でフィッティングを開始した症例を対象とした．症例数の合計
は 256 例で，両閉鎖群 65例，片閉鎖群 124 例と外耳道閉鎖症などの気導補聴器が装用できない
症例が多かった．また購入率はそれぞれ 86%と 78%と高い値を示しており，軟骨伝導補聴器が外
耳道閉鎖症で有用であることを改めて確認することが可能であった．次に装用効果について両
閉鎖群の症例で検討した．両閉鎖群では骨導補聴器などを装用していることが多い．ハウリン
グなどが原因で出力を制限する必要が生じ，装用効果が不十分になっていないか検討した．そ
の結果装用閾値，語音明瞭度とも所有していたデバイスと遜色がなかった（図３）．また問診な
どの結果からハウリングによるトラブルで非装用になった例は確認できなかった．ハウリング
を生じにくくするフィッティング方法と生じた際の対応方法を予め共有できたことが良好な結
果を得ることに貢献できたと考えられた． 
 

 
図３．両閉鎖群での軟骨伝導補聴器と所有していた補聴器の装用効果の比較（文献②より） 
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