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研究成果の概要（和文）：本研究は難接着性を示すfluorinated diamond-like carbon (F-DLC) ナノ薄膜をマイ
クロバルーンカテーテル先端に被覆し，n-butyl-2-cyanoacrylate (NBCA) との接着抑制効果を有する新規マイ
クロバルーンカテーテルの開発を目指した．成膜条件を最適化することで，in vitroにおいてF-DLCナノ薄膜は
polyurethane (PU) に比べNBCAとの接着性の低下を示した．in vitroにおいて目標値には至らなかったものの，
新規マイクロバルーンカテーテルと従来のバルーンカテーテルとの間に引張差を認め，接着性の低下が示唆され
た.

研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to develop a new non-adhensive microballoon 
catheter coated fluorinated diamond-like carbon (F-DLC) for n-butyl-2-cyanoacrylate  (NBCA) 
embolization. We optimized the deposition conditions. In vitro study, thin F-DLC films demonstrated 
lower adhesion to NBCA than polyurethane (PU) substrates. Although the target value was not reached,
 a difference in tensile pressure was observed between the conventional microballoon catheter and 
the new microballoon catheter, suggesting a decrease in adhesion.

研究分野： 放射線医学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
血管内治療で用いられる液状永久塞栓物質の一つであるn-butyl-2-cyanoacrylate (NBCA) は強力な止血効果が
得られる一方で，NBCA注入時直ちにカテーテルを抜去しなければならないことや塞栓範囲が一定しないなどの理
由から術者に熟練した技術が求められる．NBCAに固着しないマイクロバルーンカテーテルが開発されることで塞
栓範囲のコントロールを容易にし，カテーテルの血管内での固着に起因する医原性合併症を予防し得る．
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