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研究成果の概要（和文）：二人に一人ががんになる時代となり、ペースメーカ等の心臓デバイスを植え込んだが
ん患者が放射線治療を受けるケースも増えてきた。本研究は診療放射線によるデバイスの誤作動メカニズムの理
解により安全性確保を目指した。まず中性子においては誤作動回数が中性子線量に比例することを原理的に示
し、再解析による文献データもその比例性を支持することを明らかにした。続いて積算光子線量や光子線量率も
心臓デバイスに対するリスク要因ではあるが、全身照射治療程度ならば安全に施行可能であることを示唆した。
最後に粒子線治療においては、陽子線よりも炭素線、パッシブよりもスキャニング照射がより安全であるという
コメントを出した。

研究成果の概要（英文）：Malfunctions occurred in cardiac implantable electronic devices (CIEDs) in 
radiotherapy have been studied. Although several clinical guidelines recommend that direct 
irradiation should be avoided and that total accumulated dose should be within 2-5 Gy, there is no 
consensus in terms of tolerance dose. The present study performed two kinds of studies. Firstly, it 
was found that number of malfunctions in CIEDs is proportional to neutron dose. The proportionality 
was deduced from a simple theory of nuclear reaction, was observed from analysis using data in 
literature, and was confirmed by the consistency with other results in literature. Secondly, it was 
reported that no malfunction was observed when non-neutron producing beam was directly irradiated 
with low dose-rate with low accumulated dose up to at 20 Gy, indicating that the direct irradiation 
itself is not an essential risk. The result suggests that total body irradiation could be feasible 
and safe for a patient having a CIED. 

研究分野： 医学物理学

キーワード： 放射線治療　中性子線量　ソフトエラー　植込み型心臓デバイス　全身照射　原子核反応

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
二人に一人ががんになる時代となり、ペースメーカ等の心臓デバイスを植え込んだがん患者が放射線治療を受け
るケースも増えてきた。これまではデバイスの誤作動機構が不明であったため、デバイスに放射線が入らないよ
うに照射方法等を工夫するしかなかったが、微量な放射線でも誤作動するケースが散見された。本研究はそのよ
うな低線量でのデバイス誤作動を物理機構に基づき定量的に解明し、どの放射線がどのくらい安全かという指標
を初めて提示した。またデバイスの誤作動要因を切り分けて考えることで、これまでは危険と考えられて忌避さ
れてきた全身照射の治療も安全に施行できる可能性を示唆し、デバイス装着患者の治療機会改善に貢献した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 
 日本は超高齢化社会を迎えた。二人に一人ががんになる時代となり、侵襲性の少ない放射線治
療は高齢者にとって重要な選択肢の一つである。またペースメーカ等の心臓デバイスの医用工
学の発達も長寿命化を支えており、このような心臓デバイスを植え込んだがん患者が放射線治
療を受けるケースが今後増加していくと予測される。ただし精密機器である心臓デバイスは放
射線によって誤作動等の不具合を起こすケースがあり、各国の診療ガイドラインでは心臓デバ
イス装着患者への放射線治療に対して「デバイスへの直接照射を避け、積算線量が 2-5 Gy を超
えないようにすべき」との推奨をしていた。しかしながらこれまでなされてきた数多くの臨床経
験報告や非臨床実験研究では、1 Gy 未満で誤作動した例から 100 Gy 以上の線量を受けても正
常動作しているという例まであり、耐用線量についてよく理解されていないのが実情であった。 
 
 
２．研究の目的 
 
 過去文献を見るにこのような誤作動線量がバラついているのは光子線量だけに着目している
からであると考え、本研究では中性子の関与を積極的に調査することにした。その理由は、この
ような誤作動が中性子の発生する高エネルギーX 線使用の場合に集中して報告されていること、
また中性子は核反応によってデバイスに影響を及ぼすがそれが確率的事象であるためにランダ
ムな光子線量で誤作動しているように見えることと矛盾しない、という２つの事実に基づいて
いる。よって能動的に中性子を心臓デバイスに照射し、誤作動が起こるまでの確率を測定すれば
いわゆる誤作動断面積が得られると考えた。この誤作動断面積が得られれば誤作動確率が事前
に予測可能となり、これまでのような「何 Gy の照射で何％のデバイスに誤作動が発生した」と
いった後ろ向きで現象論的な議論しかできなかった状況からの脱却を目指せると考えた。 
 
 
３．研究の方法 
 
 当初は加速器から供給される中性子に対してホウ素ブロック等を用いて中性子ビームを細く
絞り込んで、心臓デバイスのパーツごとの誤作動断面積を測定することを計画していた。このた
め加速器の使用申請に際してある程度の誤作動発生率を概算しておく目的で過去文献を調査し
ていたところ、思いもかけずに文献中の情報だけでこのような誤作動断面積を導出できること
に気づいた。よってまずはこの文献情報を使って中性子と誤作動断面積の関係を調査し、後半は
中性子以外の誤作動を引き起こす要因の調査をするという方針に切り替えた。 
 後半の研究について述べる。具体的には、中性子以外で不具合を起こす要因を積算光子線量と
光子線量率の２つとして直接照射自体はリスクではないと仮定し、これを確かめる研究を行っ
た。過去文献において中性子起因での誤作動や不具合を除去し、つまり中性子が発生しないよう
なビームで行った研究結果のみを調査したところ、低線量率、低積算光子線量では直接照射であ
っても不具合が起こっていない傾向であった。これを確認するため、廃棄予定の２０個の心臓デ
バイスを譲り受け、これらに対して 1～2 Gy/min の線量率で積算 20 Gy を中性子がほぼ発生し
ない 6-MV の X線で直接照射する非臨床実験研究を行った。 
 
 
４．研究成果 
 
 過去文献[1,2]を再解析し、図１左図のような中性子線量と心臓デバイスの誤作動回数の線形
関係を初めて見出すことができた[3,4]。この線形関係はリニアック等から光核反応で発生した
二次中性子とデバイス回路の半導体に不純物としてわずかに含まれるホウ素 10 との核反応が起
点となっていること、またホウ素 10 の反応断面積の中性子エネルギー依存性が体内に含まれて
中性子線量の要因となる水素 1 や窒素 14 の反応断面積の依存性とよく似た形であることから原
理的にもその直線性を示すことに成功した。この知見を基に、典型的な前立腺治療においてデバ
イスが受ける中性子線量を算出し、治療完遂までに予測される誤作動回数を治療ビームごとに
比較したのが図１の右図である。このように本研究によって初めて心臓デバイスの誤作動につ
いて前向きに定量的な議論が可能となった。また同時に X 線と粒子線といった異なる放射線で
あっても、心臓デバイス装着患者への放射線治療リスクを直接比較検討することが可能となっ
た。結論として、心臓デバイス装着患者に対しては X線であれば 6-MV を使用すること、粒子線
であれば陽子線よりも炭素線治療を選択し、パッシブ照射法よりはスキャニング照射法を使用
することが望ましいと明らかになった。 
  



 
 
図１：中性子線量と心臓デバイス誤作動回数の線形関係（左）とその誤作動確率を用いて計算し
た典型的な前立腺治療の場合の治療完遂までに予測される誤作動回数（右）。誤作動回数の予測
には各種ビームを使用した場合の計算をしている。 
 
 後半の研究によって、光子線の直接照射であっても線量率が低く積算光子線量も低い状況で
あれば心臓デバイスは正常に動作し続けることを明らかにした[5]。図２では最近 10 年間に報
告されている文献結果を追記して本研究と比較している。つまり本研究結果は過去文献とも矛
盾しておらず、中性子が発生せず、線量率が低く、積算線量も 20 Gy 程度以内であれば心臓デバ
イスは正常動作を続けるということを示唆している。つまり多くの臨床ガイドラインが提唱し
ている「デバイスへの直接照射を避け、積算線量が 2-5 Gy を超えないようにすべき」との内容
はかなり安全側に行き過ぎており、放射線治療を受けたい心臓デバイス装着患者には不利益を
もたらすことになっているとも言えるのである。この知見によって、移植の前処置としてしばし
ば行われる全身照射の治療も心臓デバイス装着患者に安全に実施可能であることを示唆できた
ことは、臨床にもたらした本研究の大いなる意義である。 
 

 
 
図２：心臓デバイスの不具合と線量率、積算
光子線量の二次元プロット。シンボルの横の
数値は調査したデバイス数を示している。本
研究結果では正常動作を確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 最後に粒子線治療における陽子線に対する炭素線の優位性についてのコメントについて言及
しておく。１個の炭素線は１個の陽子よりも圧倒的に中性子を出す確率が高いために、炭素線の
方が陽子線よりも粒子線治療中にうける中性子線量が高くなると錯覚されやすい。しかしなが
ら治療で必要な炭素線個数が陽子線個数よりも圧倒的に少ないため（典型的には 50 分の 1 程
度）、結果的に炭素線治療の方が中性子線量は低く、心臓デバイス装着患者に好ましい粒子線治
療といえる。粒子線治療における心臓デバイスの不具合に関する臨床経験報告をまとめた論文
[6]の考察においてもこのような錯覚に伴う誤解が見られたので、正しい理解を広めるためにも
敢えてコメント[7]を出した。これも本研究による成果である。 
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