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研究成果の概要（和文）： 

ガイガーモードアバランシェフォトダイオードはシリコンフォトマルとも呼ばれ（以下

Si-PM という）、高分解能 PET用光センサーとして注目されている。また Si-PMは静磁場の影

響を受けにくいため MRI 中で測定可能な PET 用検出器としても注目されている。そこで Si-PM

を用いた小動物用 PET 装置の開発を行い、性能評価を行った。検出器ブロックとして、4x4 に

配置された Si-PM アレーに 11x9 に配置した 2 種の Ce 濃度の LGSO (0.75mol%： decay 

time:~45ns：1.1mm x 1.2mm x 5mmと 0.025 mol% Ce: decay time:~31ns：1.1mm x 1.2mm x 6mm)

を組み合わせ、DOIブロック検出器を開発した。2種の LGSOは波形解析により弁別する。この

ブロック検出器を 16 個作成し、68mm 直径の円周上に配置し、検出器リングを構成した。開発

した Si-PM PET装置の性能を評価したところ、視野中心において、空間分解能は 1.5mmFWHM程

度であった。感度は体軸方向視野中心において 0.8％程度であった。ラットの撮像で良好な画

像が得られた。また MRIとの同時測定では多少の信号雑音比(S/N)が低下したが小動物の撮像に

成功した。 

 
 
 
研究成果の概要（英文）： 

Geiger-mode avalanche photodiode (Si-PM) is a promising photodetector for PET, 
especially for use in a magnetic resonance imaging (MRI) system because it has high 
gain and is less sensitive to static magnetic field. We developed a Si-PM based 
depth-of-interaction (DOI) PET system for small animals. Hamamatsu 4x4 Si-PM 
arrays (S11065-025P) were used for its detector blocks. Two types of LGSO scintillator 
of 0.75 mol% Ce (decay time:~45ns: 1.1mm x 1.2mm x 5mm) and 0.025 mol% Ce (decay 
time:~31ns: 1.1mm x 1.2mm x 6mm) were optically coupled in the DOI direction to 
form a DOI detector, arranged in 11 x 9 matrix, and optically coupled to the Si-PM 
array. Pulse shape analysis was used for the DOI detection of these two types of 
LGSOs. Sixteen detector blocks were ar-ranged in a 68mm diameter ring to form the 
PET system. Spatial resolution was 1.6mm FWHM and sensitivity was 0.6% at the 
center of the field-of-view. High resolution mouse and rat images were successfully 
obtained using the PET system. Simultaneous imaging with MRI was possible with 
some loss of the signal to noise ratio (S/N). 
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１．研究開始当初の背景 

現状の PET装置は高さ、幅、奥行き、重量
とも大きいため被検者の特定部位に近接し
て配置することが困難であり、新しい概念の
PET 装置を開発することの妨げとなってい
る。最近これらの問題点を解決する新型光セ
ンサーとしてガイガーモード半導体
(Geiger-mode Solid State)光センサーが開発
された。この光センサーは、多数（数万個）
のチャンネルを有し飽和モードで用いる半
導体光センサーで、利得が 10 万倍から 100

万倍と、光電子増倍管あるいは位置有感型光
電子増倍管と同等で、応答速度も速い。雑音
の影響を受けにくく APD で必要とされた高
い利得の増幅器を含む ASICを必要としない。
サイズは厚みが数ミリメートルと薄く、小さ
なリング径の PET 装置を開発するための光
センサーとして最適である。本研究ではこの
光センサーを用いた PET用検出器を開発し、
その特長を生かして小型軽量なウエアラブ
ル PET装置や PET/MRI 装置に展開する。 

 

２．研究の目的 

ガイガーモードアバランシェフォトダイオ
ードはシリコンフォトマルとも呼ばれ（以下
Si-PMという）、高分解能 PET用光センサー
として注目されている[1-2]。また PET/MRI

一体型装置は多くの利点があるため、開発が
進められているが[3-5]、Si-PMは静磁場の影
響を受けにくいため MRI 中で測定可能な
PET用検出器としても注目されている。そこ
で Si-PMを用いた小動物用 PET装置の開発
を行い、性能の評価を行った。 

 

３．研究の方法 

検出器ブロックとして、4x4に配置された 
Si-PMアレー (浜松ホトニクス社製
S11064-025P) に 11x9に配置した 2種の Ce
濃度の LGSO (0.75mol%： decay time:~45ns：
1.1mm x 1.2mm x 5mmと 0.025 mol% Ce: decay 
time:~31ns：1.1mm x 1.2mm x 6mm)を組み合

わせ、DOIブロック検出器を開発した（Fig.1）。
2種の LGSOは波形解析により弁別する[6]。
このブロック検出器を 16個作成し、68mm直
径の円周上に配置し、検出器リングを構成し
た(Fig.2)。 
 

Fig.1 Photograph of the Si-PM based LGSO 
dual-dual layer block detector  
 

    
(A)                (B) 

Fig.2 Photograph of the Si-PM based block 
detector (A) and that with light shield (B) 
 
開発した SiPMを用いた PET装置の写真を Fig. 
3に示す。検出器リングにはアンプ等の電子
部品が存在しないので、極めてコンパクトな
構成にすることができた。検出器リングとベ
ッドは共にフレキシブルアームの先端に配
置しているため、自由に位置を変更すること
が可能である。 



  

Fig.3 Photograph of whole view of Si-PM 
based PET 
 
４．研究成果 
 
開発した Si-PM アレーを用いた DOI 検出器
ブロックの性能を Fig. 4に示す。2次元マッ
プは、十分な余裕を持って分解することがで
きた。またエネルギースペクトルも単一ピー
クが得られ、波形スペクトルも、2種類の LGSO
の減衰時間の違いに起因する 2つのピークを
分解することができた。 

 (A) 

(B) 

                  (C) 
Fig.4 Performance of LGSO block detector, 
two dimensional histogram (A), energy 
spectrum (B), and pulse shape spectrum (C) 
 

開発した Si-PM PET 装置の性能を評価した
ところ、視野中心において、空間分解能は
1.5mmFWHM 程度であった。DOI 検出すること
で中心から離れた位置における半径方向空
間分解能の向上が認められた(Fig.5)。感度
は体軸方向視野中心において 0.8％程度であ
った。 
 

Fig.5 Radial resolution of Si-PM based PET 
system 
 
ラットとマウスの撮像を行い、良好な画像
を得ることが出来た。その一例を Fig. 6 に
示す。以上の結果より、Si-PMは高分解能 PET
用検出器として有望であることが明らかに
なった。 
さらに MRI中で撮像を行い、PET及び MRIに
対する影響も評価した。MRI との同時測定で
は多少の信号雑音比(S/N)が低下したが小動
物の撮像に成功した。 

 
Fig.6 F-18-NaF rat brain images obtained 
using Si-PM based PET system. For the 
F-18-NaF rat brain imaging, approximately 
37MBq (1mCi) F-18-NaF was injected, and 
measurement was made for 20min, 2 hours 
after the injection. 
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