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 研究成果の概要（和文）：低エネルギー電子線（low-energy electron beam :LEB）をメチル

メタクリレート樹脂（MMA）に照射した際の物性を測定し、LEBが MMA樹脂に及ぼす影響を検討

した。調査項目は表面硬さ、飽和吸水量、接着性である。それぞれの試験結果からは LEB照射

と未照射の条件において有意差は認められなかった。本研究で実施した試験結果からは、対象

とした義歯床用レジンに対して LEB 照射を行っても物性を低下させないことが示唆され、LEB

が MMA樹脂に与える影響を検討することができた。 

 
研究成果の概要（英文）：The physical characteristic when methyl methacrylate resin (MMA 
resin) was irradiated with the low energy electron beam (LEB) was investigated. And LEB 
considered the influence which it has on MMA resin. Investigation items are surface 
hardness, the amount of saturation water absorption, and adhesiveness. There was no 
significant difference on the conditions which irradiated with LEB from each test result, 
and the conditions with which it is not irradiating. From this research, even if it 
performed LEB irradiation to the resin for denture bases made into the object, not reducing 
the physical characteristic was shown. 
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１．研究開始当初の背景 
 歯科補綴治療で高頻度に使用されている
MMA 材料は、昔から生体為害性のある残留モ
ノマーの溶出について長年議論されてきた。
しかしその問題は解決されているとは言い
難い。この問題に対して、本学ではすでに 

に取り組みが始まっており、低エネルギー電
子線照射により、MMA 材料に残留する MMA 溶
出量が顕著に低減することを確認していた。
そこで、今後ますます床義歯などの MMA樹脂
を材料とする歯科補綴装置は高齢者や有病
患者のニーズが高まる社会となることを踏
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まえて、歯科技工士の立場から安全な補綴治
療を提供することが緊急の課題と考えた。 
 
２．研究の目的 
MMA 樹脂である義歯床用加熱重合レジンや義
歯のリライニング用即時重合レジンに LEB照
射すると、 MMAモノマーの溶出量が顕著に低
減することは本学のこれまでの研究から確
認することができていた。より安全で質の高
い歯科補綴装置の提供を考えた場合、実際に
本手法を臨床の場に導入するには、 LEB照射
が MMA樹脂の物性に与える影響を検討してい
なければならないと考えた。  
  
３．研究の方法 
（1）飽和吸水量とロックウェル硬さの測定 
①試験材料には加熱重合レジン１種類およ
び即時重合レジン 2種類を用いた。試験片の
形状は吸水試験では一辺 20 mm、厚さ 4 mmと
し、ロックウェル硬さ試験では一辺 20 mm、
厚さ 8 mmとした。試験片の数は、LEB照射条
件毎に吸水試験用は 5個、硬さ試験用は 3個
とした。  
②LEB は LIGHTBEAM-L（EC110/15/70L，岩崎
電気）を用い、窒素ガス雰囲気中にて、加速
電圧 110 kV、吸収線量 135 kGyまたは 270 kGy
の条件で試験片両面に照射した。吸水試験の
吸収線量の条件は 270 kGy、硬さ試験につい
ては 135 kGy、270 kGyとした。 
③吸水試験は、試験片を 37 ℃温水中に恒量
になるまで浸漬した．その後、重量測定を行
い LEB未照射と照射後の重量を測定して飽和
吸水率を求めた。 
④ロックウェル硬さ試験は各試験片をロッ
クウェル硬度計により Mスケールにて試験を
行った。 
 
（2）接着強さの測定 
①試験材料には被着レジンとして加熱重合
レジンのアクロンクリア（ジーシー、AC）お
よび接着レジンとして即時重合レジンのユ
ニファスト IIIクリア（ジーシー、UIII）を
用いた。 
②AC を用いた被着試験片はメーカー指示に
従い重合し、形態は 20 mm×40 mm×4.5 mm
の板状に調整した。被着レジン表面は平滑と
なるように研磨機（エコメット３、ビューラ
ー）に＃320 の耐水研磨紙を取り付けて研磨
し、サンドブラスト処理（ペンシルジェット
S：50μm、ペンシルジェットαII、ヨシダ）
後、精製水により超音波洗浄した。そして、
被着レジン表面に内径 5 mm の金属製の円管
を静置し、接着面積を規定した。次に、メー
カー指示の粉液比で混和した UIII を金属管
内に注入し、接着試験用の試験片とした。  
③試験条件として、条件 a ：LEB未照射の AC
に UIII を接着、条件 b ：AC に UIII を接着

させた後に LEB 照射、条件 c ：AC に LEB 照
射を行った後に UIII を接着、の 3 条件とし
た。 
④LEBは LIGHTBEAM-L EC110/15/70L（岩崎電
気）を用い、窒素ガス雰囲気中にて、加速電
圧 110 kV、吸収線量 300 kGyの条件で試験片
片面に照射した。 
⑤接着試験は、各試験片を万能試験機（オー
トグラフ AGS-10kND、島津製作所）を用いて、
クロスヘッドスピード 1 mm /minにて試験し
た（n=7）。得られた結果は、一元配置分散分
析と Scheffeの多重比較により統計処理を行
った。 
 
４．研究成果 
（1）飽和吸水量とロックウェル硬さの測定 
①吸水試験の試験結果からは，歯科用 MMAレ
ジンの吸水性に対する LEB照射の影響は確認
できなかった。 
②ロックウェル硬さ試験の結果は、一つの条
件間で有位差が認められたが、全体の傾向か
ら LEB照射は硬さにはあまり影響しないもの
と考えられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）接着強さの測定 
 接着強さの結果は、LEB未照射の条件と LEB
照射を行った条件間に有意差は認められな
かった。今回の試験からは、LEB を照射した
加熱重合レジンの被着面に即時重合レジン
を接着する条件で、接着強さが大きくなる傾
向が示唆された。また、破断面の観察では LEB



未照射では界面破壊であったが、LEB 照射後
の被着レジンに接着レジンを接着する条件
では混合破壊もしくは被着材破壊に近似し
た様相を呈していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 接着強さ 

条件 b 

条件 a 

図 5 破断面の性状 
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