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研究成果の概要（和文）：(1) 2重エネルギーCTという次世代のCTにおいて、従来の画像再構成法である
Filtered back projection法と比較し、新たな画像再構成法である逐次近似画像再構成法を用いることで画質が
向上した。 (2) 従来のCTと比較し、2重エネルギーCTの方が、CT値の精度を含めた、定量的な画質が良好であっ
た。 (3) 通常の単純CTでの冠動脈カルシウムスコアと、（2重エネルギーCTから作成される）仮想単純CT画像で
の冠動脈カルシウムスコアが、よく相関した。この結果から、将来的に、カルシウムスコア用単純CTを省くこと
による、CT被ばく低減と検査時間短縮の可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：(1) Compared with conventional filtered back projection technique, iterative
 reconstruction improved the image quality of virtual monochromatic images derived from dual-energy 
CT data. (2) Virtual monochromatic images (at 70 keV) derived from dual-energy CT data had a higher 
quantitative image quality and more accurate CT values compared with conventional 120-kVp images. 
(3) Excellent correlation was observed between the coronary artery calcium (CAC) scores on the 
virtual unenhanced images (derived from dual-energy CT data) and conventional (true) noncontrast 
images. Thus, dual-energy coronary CT angiography could allow prediction of the true CAC scores, 
potentially reducing the total radiation exposure and image acquisition time by obviating the need 
for true noncontrast CAC scoring CT.

研究分野： 放射線科
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１．研究開始当初の背景 
CT は、1998 年に Multidetector CT が登

場して以来、多列化が進んできたが、近年、
日常臨床で使用可能な２重エネルギーCT が
登場した。２重エネルギーCT の理論上の利
点は、ビームハードニングアーチファクトを
低 減 で き る こ と で あ る 。 1970 年 に
Hounsfield らにより CT が開発されたが、
CT で通常用いられてきた 120 kVp のＸ線は、
120 keV を最大エネルギーとする様々のエネ
ルギーの含む多波長Ｘ線であるため、ビーム
ハードニングアーチファクトが出現し、画質
や CT 値の測定精度への影響がでることが避
けられず、CT の根源的な課題とされてきた。 
２重エネルギーCT は、異なるエネルギー

の CT データの加重加算を行うことで、仮想
単色Ｘ線 CT 画像を作成することができる。
この計算は、線形性を保ちつつ物質の密度値
を弁別していくことを行い、この過程でビー
ムハードニングアーチファクトの影響が取
り除かれると共に、物質弁別も行える。物質
弁別は、水、ヨード、石灰化など原子番号の
異なる物質において行われ、各成分を強調し
て描出した画像を物質弁別画像と呼ぶ。すな
わち、２重エネルギーCT からは、従来の
120kVp の画像に類似した仮想単色Ｘ線 CT
画像と、ヨード密度画像や水密度画像などの
物質弁別画像、そして仮想単純 CT 画像を作
成可能である。これらの画像を活用していく
２重エネルギーCT は、Multidetector CT 後
の次世代 CT として期待されている。 
一方、近年の CT 機器の世界的な普及によ

り、主に CT 検査による医療被ばくが原因の、
放射線誘発性発癌の増加が世界的に懸念さ
れている。放射線誘発性発癌は確率的影響で
あり、被ばく線量が少ない程、そのリスクも
低くなる。ゆえに、２重エネルギーCT にお
いてもさらなる被ばく低減が望ましいと考
えられる。近年、逐次近似画像再構成法
（Iterative Reconstruction 法）という新た
な CT 画像再構成法が開発され、この方法は、
従 来 の 画 像 再 構 成 法 ： Filtered back 
projection 法(以下、FBP 法)と比較し、複雑
な計算を要するが、画像のノイズとアーチフ
ァクトを大幅に低減し、画質が向上すると言
われている。 

 
２．研究の目的 
 本研究は、新たな画像再構成法である逐次
近似画像再構成法を用いることにより、２重
エネルギーCT の画質を向上できるか、被ば
く線量を下げられるか、基礎実験データとと
もに検討する。そして、次世代 CT としての
２重エネルギーCT の有用性を検証する。 
 
３．研究の方法 
(1)腹部ファントムを用いた 2 重エネルギー
CT の「基礎的検討」：腹部ファントムを用い
て、仮想単色Ｘ線 CT 画像(２重エネルギーCT
画像の一つ)において、従来の再構成法であ

る FBP 法と比較し、新たな逐次近似画像再構
成法を用いると画質が向上するのか検証し
た。また、体格によって、仮想単色 X 線 CT
画像の最適なエネルギーレベル(keV)が異な
るか、検討した。 
 
(2)「２重エネルギーCT と逐次近似画像再構
成法の臨床応用の検討」：同じ被験者に対し、
従来の CT と 2 重エネルギーCT の両方を撮影
し、その後、それぞれについて、従来の FBP
法と、新たな逐次近似画像再構成法で画像再
構成を行い、画質の比較を行った。 
 
(3)「心臓における 2 重エネルギーCT を用い
た仮想単色 X 線画像と物質弁別画像の有用
性」： 
①: 同じ被験者に対し、従来の冠動脈 CT と 2
重エネルギー冠動脈 CT の両方を撮影し、そ
の画質を比較した 
②: 通常の単純 CT での冠動脈カルシウムス
コアと、（2重エネルギーCT から作成される）
仮想単純 CT 画像での冠動脈カルシウムスコ
アとの相関を調べた。 
 
(4)「CT 値の精度に関する検討」：同じ被験者
に対し、従来の CT と 2 重エネルギーCT の両
方を撮影し、その後、それぞれについて、従
来の FBP 法と、新たな逐次近似画像再構成法
の両方で画像再構成を行い、CT 値の精度（腎
嚢胞の Pseudoenhancement の程度）を比較し
た。 
 
(5)「脂肪定量 CT における被ばく低減の試
み」：同一被験者に対し、通常線量の CT と 1/4
線量（低線量）の CT を撮影し、腹腔内脂肪
と皮下脂肪の脂肪定量数値が、従来の FBP 法
と逐次近似画像再構成法とで変化するか検
討した。 
 
４．研究成果 
(1)腹部ファントムを用いた 2 重エネルギー
CT の「基礎的検討」：腹部ファントムの仮想
単色Ｘ線 CT 画像において、従来の再構成法
である FBP 法と比較し、新たな逐次近似画像
再構成法を用いると画質が向上することが
明らかとなった。また、体格によって、仮想
単色 X 線 CT 画像の最適なエネルギーレベル
(keV)が異なることが明らかとなった。すな
わち、体格が大きくなればなるほど、仮想単
色 X 線 CT 画像の最適なエネルギーレベル
(keV)が上がることが明らかとなった。本結
果を第 71 回日本放射線技術学会総会学術大
会で発表した。また、現在、英文論文を投稿
中である。 
 
(2)「２重エネルギーCT と逐次近似画像再構
成法の臨床応用の検討」：従来のCTと比較し、
2 重 エ ネ ル ギ ー CT の 方 が 、 画 質
(Contrast-to-noise ratio, 
Signal-to-noise ratio, 主観的評価等)が良



好との結果となった。また、臨床画像データ
においても、従来の FBP 法と比較して、新た
な逐次近似画像再構成法の方が、画質
(Contrast-to-noise ratio, 
Signal-to-noise ratio, 主観的評価等)が良
好であるとの結果となった。本結果は、英文
論文として発表した（Yamada Y, et al. Eur 
J Radiol 2014;83(10):1715-22.）。 
 
(3)「心臓における 2 重エネルギーCT を用い
た仮想単色 X 線画像と物質弁別画像の有用
性」： 
①:従来の冠動脈 CT と比較して、2 重エネル
ギーCT から作成した仮想単色 X 線 CT 画像の
方が Image noise, Signal-to-noise ratio, 
Contrast-to-noise ratio などの画質が良好
であった。 
②：通常の単純 CT での冠動脈カルシウムス
コアと、（2重エネルギーCT から作成される）
仮想単純 CT 画像での冠動脈カルシウムスコ
アが、よく相関することが明らかとなり、英
文論文として発表した（Yamada Y, et al. J 
Cardiovasc Comput Tomogr 
2014;8(5):391-400.）。この結果から、将来
的に、カルシウムスコア用単純 CT を省くこ
とによる、CT被ばく低減と検査時間短縮の可
能性が示唆された。 
 
(4)「CT 値の精度に関する検討」：従来の FBP
法か、新たな逐次近似画像再構成法かによら
ず（画像再構成法の違いよらず）、従来の CT
と比較して、2重エネルギーCT で、CT 値の精
度 が 高 い こ と が 明 ら か と な っ た
（Pseudoenhancement が少ないことが明らか
となった）。本結果は、英文論文として発表
し た （ Yamada Y, et al. Medicine 
2015;94:e754.）。 
 
(5)「脂肪定量 CT における被ばく低減の試
み」：通常線量の CT と 1/4 線量（低線量）の
CT とで、脂肪定量の数値はほぼ差がなかった。
また、従来の FBP 法と、新たな逐次近似再構
成法とでも、脂肪定量の数値はほぼ差がなか
った。このことから、脂肪定量 CT において
は、画像再構成法の種類によらず、CT の被ば
く線量を 4分の 1程度まで下げられることが
示唆され、英文論文として発表した（Yamada 
Y, et a. AJR Am J Roentgenol 
2015;204:W677-W83.）。 
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