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研究成果の概要（和文）：前立腺癌に関して3テスラMRI装置で得られる情報を、病理学的悪性度やPSA値などと統合し
て治療方針決定を補助するシステム構築を目指した。まず、前立腺MRIによる形態情報の精度を検討したところ、組織
標本の検討で得られていた前立腺腺成分の割合を初めて生体画像から導き出し、従来と一致する値が得られた。また、
不規則に観察される前立腺周囲を走行する副陰部動脈をダイナミック造影MRIで高頻度に描出できた。代謝産物に基づ
くMRSの検討では効率の良い信号取得が上手くいかず、他因子と統合したシステム構築までは至らなかった。
しかし、得られた前立腺内外の詳細な解剖情報は、手術計画に十分役立つ成果と考えられた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to improve the quality of three Tesla (3T) MR imagin
g and spectroscopy, whose information is helpful for determining the management of prostate cancer.
We examined the accuracy of anatomical information based on 3TMR imaging. Due to the excellent imaging con
trast, the precise prostatic zonal anatomy was visualized in an analogous fashion to histological specimen
s. Further, dynamic contrast enhanced imaging demonstrated the accessory pudendal artery, one of the perip
rostatic normal variant structures. However, improvement of MR spectroscopy at 3T was very difficult becau
se of the inequality of transmitted radiofrequency power.
We obtained the detailed anatomical structure of prostate. This will contribute greatly to pre-surgical pl
anning.

研究分野：

科研費の分科・細目：

医歯薬学

キーワード： MRI　MR スペクトロスコピー　前立腺　癌

内科系臨床医学、放射線科学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
高齢化社会を迎えた日本では、約 1/3 の死因
は癌である。中でも前立腺癌は急速に増加し
ており、2020 年には男性癌の罹患率では、肺
癌についで前立腺癌が2位と予測されている。 
前立腺癌に対する治療の選択肢は、外科的手
術療法（根治的前立腺摘除術、腹腔鏡下前立
腺摘除術、ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除
術など）、放射線療法（強度変調放射線療法、
シード療法、外照射など）、内分泌療法、化
学療法、集束超音波療法、レーザー療法など
多岐にわたる。高齢者の場合には、腫瘍の制
御だけでなく、治療の低侵襲性、治療後排尿
機能や性機能に関する QOL の保持も考慮し、
治療を選択せねばならない。この治療決定の
際に重要な情報の一つとして画像情報があ
る。 
客観性の高い前立腺癌の画像検査としては、
形態情報だけでなく様々な機能情報も得る
ことが可能な MRI が中心であり、中でも磁場
強度の高い3テスラ装置の能力が優れている。
治療を選択する段階で、前立腺内だけでなく
微細な前立腺周囲の解剖構造、特に神経や血
管の走行を把握できれば、機能をできるだけ
温存するデリケートな治療につながる。MR ス
ペクトロスコピー（MRS）による代謝の検討
も解剖情報と融合することで、重要度の高い
情報となる。 
しかし、特殊な装置、特殊な手法で得られた
情報の価値が高くても、全国に設置されてい
るMRI装置で同様な質の情報を得ることがで
きるわけではない。このため、標準的な撮影
や評価方法を定め、普及させることも重要で
ある。 
 
２．研究の目的 
本研究の第 1の目的は、高磁場 MRI により微
細な解剖情報とともに前立腺内の腫瘍の局
在、代謝産物を用いた悪性度評価を加えた術
前マップを作成することとした。この情報は
前立腺生検にも利用することができる。第 2
の目的として、非手術的治療症例における治
療効果の正確な MRI 評価（分布範囲、悪性度
変化）、第 3 の目的は、普及型 MRI 装置によ
って精度の高い情報を得る手法について、標
準化の検討を行うことをあげた。 
 
３．研究の方法 
(1) 当初の研究計画 
目的を達成するための研究計画を以下のよ
うに立案した。 
①ファントムと健常ボランティアによる
MRI・MRS 撮像条件の決定、解析法の最適化 
②前立腺癌疑い患者の MRI 撮像を行い、前立
腺周囲構造の描出程度、腫瘍の拡がり、悪性
度の客観的評価 
③画像と病理所見との関係、手術後の排尿機
能障害および性機能障害の程度との関連を
検討 
④微細解剖情報を得るための撮影フローチ

ャートを作成 
⑤保存的治療患者では定期的にMRI撮像を行
い、治療前と同様な情報を得て、変化を確認 
⑥どのような画像情報が効果を反映しやす
いか検討 
⑦⑥で得た情報を参考に、1.5 テスラ MRI 装
置により高品質の情報を得て、標準化につな
げる検討 
 
(2) 東日本大震災の影響に伴う計画の変更 
平成 23 年度の研究開始当初は、震災の影響
で基礎的検討を行うファントムの制作と納
品が半年以上遅れた。まず、開始できること
から始め、そこで得られた知見をもとに研究
方法を練り直した。 
当施設では 3テスラ MRI を導入して以降、高
い空間分解能の前立腺画像を常に撮影し続
けている。このため、過去画像を再検討し、
前立腺内および前立腺外の微細構造の観察
をまず行った。T2 強調像、拡散強調像、ダイ
ナミック造影像を評価対象とし、健常構造の
描出能、腫瘍の広がり診断の正確性などを検
討した。MRS に関しては、ファントムが完成
した後、前立腺液を模した溶液（クエン酸、
コリン含有液）をファントムに充填し、撮影
条件を変化させながら、至適条件を検討した。
また、通常の MRS 測定法での前立腺癌の評価
は、当施設のみならず外部施設でも臨床情報
として取得し続けており、精度や質の検討も
行った。 
撮影法の標準化に関しては、本来、今回の研
究成果を見ながら質の高い方法を普及させ
るものであるが、現時点で標準的な条件が定
まっていない部分がある。本研究を始める前
の段階での最適条件と考慮すべき事項をあ
らかじめ普及させておき、本研究成果が出て
標準化の内容を変更すべき状況になったと
きに周知するのが、実際的と考えた。しかし、
標準化に関しては、時期を同じくして日本医
学放射線学会でも画像診断ガイドライン作
成委員会が立ち上がり、研究代表者が前立腺
癌を含めた泌尿器領域の責任者を任せられ
た。このため、本研究では他の課題を優先し
て行うこととした。 
 
４．研究成果 
(1) 高空間分解能MRIによる前立腺形態情報
の精度について 
① 3 テスラ MRI 装置で、薄いスライス厚に
よる T2 強調像を撮影すると、前立腺層構造
が明瞭に描出された。信号強度の分布を詳細
に検討すると、従来画像では前立腺移行域と
区別出来ないとされていた腺組織の中の中
心域が認識できるようになった。これが真の
中心域と確認するためには摘出標本との対
比が必要である。しかし、前立腺癌症例であ
っても、手術療法が選択されない例が多かっ
たため、直接対比は困難と考えた。これまで
報告されている腫大のない前立腺組織標本
の検討では前立腺腺成分の体積割合を、辺縁
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