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研究成果の概要（和文）：関節リウマチ診療において、超音波検査のパワードプラ法を用いることによって関節リウマ
チの疾患活動性並びに治療効果を推定することができ、超音波検査は重要な役割を担っている。しかしながら、使用す
る機種によってパワードプラ信号描出能が異なっていることが認識されている。このことは、機種間の標準化における
大問題であるが、これに対して真正面から取り組む研究は存在しない。本研究は、そのツールとして毛細血管ファント
ムの有用性について一貫して検討するとともに、毛細血管ファントムで得られたデータの解析によって得られたデータ
を臨床に応用し、研究の最終目標である機種の信号校正に肉薄するまでの成果を得ることが出来た。

研究成果の概要（英文）：Ultrasound allows the detection and grading of inflammation in rheumatology. 
Despite these advantages of ultrasound in the management of rheumatoid patients, it is well known that 
there are significant machine-to-machine disagreements regarding signal quantification. In this study, we 
tried to calibrate the power Doppler (PD) signal of two models of ultrasound machines by using a 
capillary-flow phantom. In Aplio 500 and Avius, we found negative correlations between the PRF and the 
QPD index when the flow velocity was constant, and a positive correlation between flow velocity and the 
QPD index at constant PRF. The equation for the relationship of the PRF between Aplio 500 and Avius was: 
y = 0.023x + 0.36 [y = PRF of Avius (kHz), x = PRF of Aplio 500 (kHz)]. Our results suggested that the 
signal calibration of various models of ultrasound machines is possible by adjustment of the PRF setting.

研究分野： 画像診断学

キーワード： 関節超音波

  ４版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
関節リウマチ診療において、超音波検査
のパワードプラ法を用いることによっ
て関節リウマチの疾患活動性並びに治
療効果を推定することができ、超音波検
査は重要な役割を担っている。しかしな
がら、使用する機種によってパワードプ
ラ信号描出能が異なっていることが認
識されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
装置の描出能の違いの原因としては、装置に
よる Doppler の感度の違いが考えられる 
装置によって描出能が異なることは、滑膜炎
の活動性評価を誤ることが危惧される 
他施設での共同研究を目的にした場合も問
題となる（描出能が違えば他装置同士の画像
比較・検討ができない） 
 
 
これら問題を解決するには、使用する装置を
1 種類に固定し、同一の設定を用いることが
必要であるが、現状では難しい 
 
２． 研究の目的 

毛細血管ファントムの有用性について
検討するとともに、毛細血管ファントム
で得られたデータの解析によって得ら
れたデータを臨床に応用すること。 

 
３．研究の方法 

模擬血液を用いた超音波装置機器間の
パワードプラ信号校正‐臨床症例での
PRF 設定と滑膜血流描出能の関係を比
較するとともに実際の関節リウマチ患
者を対象とした、2 種類の超音波装置の
描出能の差を比較・検討する。 
 
ファントム研究 
模擬血液をインジェクターを用いて、毛
細血管ファントムに注入速度を段階的
に変更して注入 
各注入速度において PRF を段階的に変
更し、それぞれの QPD 値（quantitative 
power Doppler）を測定した 
使用装置 
① Avius(HITACHI Aloka) 14-6 プロ

ーブ 
  PRF：500 650 800 1000 1300 
[Hz] 
 ②LOGIQ E9 (GE） ML6-15 プロー
ブ 
  PRF： 0.6  0.8  1.0  1.2  1.5 
[kHz] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

対象：関節リウマチ患者 2 名 
観察部位：両側第 2､3 指 MCP 関節（全
8 関節） 
使用装置 
① Avius(HITACHI Aloka) 14-6 プロ
ーブ 
  PRF：500 650 800 1000 1300 
[Hz] 
 ②LOGIQ E9 (GE） ML6-15 プロー
ブ 
  PRF： 0.6  0.8  1.0  1.2  1.5 
[kHz] 

 
 
４． 研究成果 

ファントム研究及び臨床研究でPRFに応
じて信号の定量値が変化することが示
された。 
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