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研究成果の概要（和文）：本研究では、従来、高価な試薬（リムルス試薬）を必要とするlipopolysaccharide（LPS）
を、簡易に計測可能な電気化学式LPS定量デバイスの開発を行った。LPS認識分子を標識した電気化学活性分子（フェロ
センや亜鉛錯体）をLPSプローブとして合成し、本プローブの電極上での応答増幅現象を利用することで、リムルス試
薬が不要な新たなLPS検出法を実現した。また、電極として、表面が原子レベルで平坦で極めてノイズ電流の小さいナ
ノカーボン薄膜を利用することで、極低濃度のLPS（200 pg/ml）検出が可能であった。さらには本系のフロー化、微小
流路化により簡易で再現性の高い測定が可能であった。

研究成果の概要（英文）：We developed electrochemical lipopolysaccharide (LPS) detection systems based on 
a nanocarbon film electrode. We also developed new LPS probes consisting of LPS-affinity molecules and 
electroactive compounds. The nanocarbon film electrode allowed us to obtain the electrochemically 
amplified signals, which was dependent on the amount of LPS. The detection limit was 200 pg/mL of LPS 
even without a conventionally available reagent for LPS detection.

研究分野： 分析化学、電気化学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）Lipopolysaccharide（LPS）は、大腸
菌、サルモネラ菌をはじめとするグラム陰性
菌の外膜を構成している物質である。LPS は
医薬品の生産プロセス中に生息する細菌が
破壊（死滅・溶菌）することによって遊離し、
医薬品に混入する。例えば、輸液や注射製剤
など非経口医薬品は主に発酵・遺伝子組換え
技術により製造されており、製造工程におい
て宿主細胞壁成分からの混入が懸念される。
LPS は微量（ng/ml）でも血液中に混入すると
発熱作用、ショック死、血管内血液凝固、敗
血症、多臓器不全等を引き起こすため、これ
らの非経口医薬品中のLPS含有量は特に厳重
に管理するように法的に規制されている。し
たがってこれら医薬品の安全性を確保する
上でLPS含有量を簡便かつ高感度に測定する
ことは必須となっている。 
（２）LPS の定量方法としては、現在、リム
ルス試験が主流となっている。このリムルス
試験はカブトガニの血球抽出液がLPSにより
凝固する現象を利用する方法である。リムル
ス試薬の凝固反応は、哺乳類の血液凝固系に
類似したカスケード反応で起こる。従って少
量のLPSのシグナルを増幅して凝固が引き起
こされるもので、非常に高感度な測定系であ
る。しかしながら、本法は希少な生物資源を
利用するため試薬は高価であること、反応が
複雑なためオンサイト測定が困難であるこ
と、多段階にわたる反応を経る凝固過程の経
時変化の計測を測定原理としており、特に低
濃度の LPS ほどその凝固時間（測定時間）を
要する（一般に数時間）こと、さらには測定
者間により測定値にばらつきが生じること、
などの問題点がある。 
（３）本課題代表者らは、近年、リムルス試
験に替わる新規な LPS 測定法として、電気化
学的手法による簡便なLPSの測定法を開発し
てきた。電気化学法では、溶液中の目的成分
について、その濃度に対応する変化を電極上
での電流信号として変換、出力することを特
徴としており、簡便かつ高感度化の目標に最
適の方法である。しかしながら、LPS を検出
対象とした場合、LPS を構成する主要成分は
多糖類と脂質類であり、それら自体は何ら電
気化学的な活性を示さない。そこで課題代表
者らは、LPS の多糖鎖部分に着目し、糖鎖と
錯体形成することで知られるボロン酸を付
加させた酸化還元性のフェロセン誘導体（メ
ディエーター）を合成し、この化合物が LPS
と錯体形成を起こす前後で、その酸化電流の
大きさが変化することを見出した。さらには、
この酸化電流の変化を測定する際、フェロセ
ン化合物の酸化と電極上に固定化した酵素
による酵素還元反応とを共役させることに
より、フェロセン化合物の上記の電気化学活
性の変化を増幅して測定することを可能と
し、さらにはその酵素反応のために電極上に
設けた酵素膜が、錯体形成したフェロセン化
合物を強く抑制することを見出した。その結

果、その変化を引き起こす LPS 量を簡便にか
つ迅速に（一試料あたり５分以内）定量でき
ることを見出した。(Kato et al., Biosens. 
Bioelectron, 2007, 22, 1527)。さらには、
LPS との相互作用がボロン酸よりも一段と強
いポリミキシン B（LPS に対して 108 M-1）を
標識したフェロセンを創製し、ボロン酸誘導
体よりも、エンドトキシンに対する定量性
（選択性ならびに再現性）が著しく向上させ
ることに成功した（Biosens. Bioelectron., 
2011, 26, 2080、特許第 4465452 号）。しか
しながら、その検出下限は数 10 ng/ml と、
目標値に到達していない。 
 
２．研究の目的 
本研究では、従来、リムルス試薬を必要と
する LPS を、LPS 認識分子を標識した電気化
学的活性分子（メディエーター）によって LPS
の応答信号を増幅する技術を駆使すること
で、安価にかつ高感度に LPS を電気化学検出
する方法の実現を目的とする。また、このよ
うな新規計測法の定量性能の向上を図るた
めに、表面が原子レベルで平坦で極めてノイ
ズ電流の小さい、スパッタナノカーボン薄膜
電極を利用し、LPS の極低濃度（～10 pg/ml）
の検出をめざす。この際、用いるメディエー
ターのナノカーボン薄膜表面での電気化学
反応性を明らかにし、実試料計測可能な簡便
で高感度な LPS 検出システムへ発展させる。
最終的には本系をフローシステム化、あるい
は微小流路化することで更なる高感度化を
試みる。 
 
３．研究の方法 
本課題では、より極低濃度の LPS 計測を達
成するため、以下の課題に取り組んだ。 
（1）LPS 認識分子であるポリεリジン（PL）
を電極表面へ固定化し、LPS を選択的に回収、
さらに第二のLPS認識分子であるポリミキシ
ン B（PMB）が標識されたフェロセンプローブ
（FcPMB）を作用させることで、捕捉した LPS
の応答を電極界面で大きく増幅できるLPSセ
ンシング電極表面を構築する。 
（2）LPS 認識分子を修飾した亜鉛錯体プロー
ブを開発し、亜鉛イオンを電極上で濃縮、応
答増幅が可能なアノーディックストリッピ
ングボルタンメトリー（ASV）法を採用する
ことで、亜鉛イオンをLPS量の指標としたLPS
検出系の構築を行う。 
これらの新規検出法の達成により、～10 

pg/ml レベルの検出限界をめざす。 
（3）増幅法による LPS の電気化学検出にお
いて、フェロセンや亜鉛イオンの電気化学活
性分子を安定かつ高感度に検出・定量が可能
なスパッタナノカーボン電極を導入する。ま
た、検出感度・検出限界をより向上させるた
めのナノカーボン薄膜表面の最適化を図り、
安定で高感度なLPS検出へとフィードバック
する。 
（４）電気化学 LPS 測定をフローシステム、



あるいはマイクロ流路デバイス内で行い、さ
らなる簡易化や高感度化を検討する。 
 
 
４．研究成果 
(1)フェロセンプローブによる LPS 検出 
LPS認識分子であるPLを牛血清アルブミン

（BSA）と混合し、市販の架橋剤で架橋した
膜をナノカーボン電極表面上に成膜するこ
とで、LPS の認識・濃縮を行う反応場を構築
した。LPS の測定原理を図１に示す。PL 修飾
電極上に LPS を捕捉させた後に、FcPMB プロ
ーブを添加し、前述の捕捉した LPS に作用さ
せ吸着させた。電極を鉄（II）イオン溶液中
へ挿入し、電気化学測定を行った。最終的に
電極上に捕捉されたプローブ量に応じた電
気シグナルを計測することでLPS定量を試み
た。その結果、リムルス試薬を用いることな
く 2 ng/mL の LPS まで定量できることを実証
した。従来カーボン電極（グラッシーカーボ
ン：GC）を用いた本測定系では、電極由来の
ノイズ電流の影響を受け、2 ng/mL の低濃度
LPS を定量することが不可能であったことか
ら、ナノカーボン電極の有用性が実証された。 
また、ドライプロセスによりナノカーボン

薄膜表面をフッ素化することで、よりノイズ
電流の低い電極を構築することに成功した。
その結果、図 2 に示すように低濃度域の LPS
定量性が向上することが分かった。 

尚、本提案原理の正確性を、表面プラズモ
ン共鳴法（SPR）により評価した。その結果
を図 3に示す。SPR チップ上に固定した PL 膜
上に、順次 LPS、FcPMB を送液することで、
濃度依存的なSPR角度変化が得られたことか
ら、本検出系が提案通りに動作していること
が実証された。 

 
（2）亜鉛錯体プローブによる LPS 検出 
さらなる高感度LPS計測法の構築に向けて、

フェロセンに代替し亜鉛錯体を導入した LPS
プローブを設計・開発した。また、それに伴
い構築した新規 LPS 測定原理を図 4 に示す。
まず、PL が修飾された LPS 捕捉微粒子に LPS
を吸着させた後、ここへ LPS プローブを添
加・捕捉した。ここへ酸性溶液を添加するこ
とで亜鉛イオンを溶出し、スパッタナノカー
ボン薄膜電極を用いて亜鉛イオン抽出溶液
の電気化学測定（ASV 法）を行った。その結
果、亜鉛イオンの応答電流と LPS 濃度には相
関性があり、本法での LPS の検出下限濃度は
200 pg/mL を達成した。本検出原理は、微粒
子上への LPS、プローブの濃縮に加え、亜鉛
イオンがナノカーボン電極上へ濃縮される
ことを特徴とするASV測定法に起因している。
亜鉛イオンを還元堆積させるためには電極
に高い電圧を印加する必要があり、GC 電極で
はこの高い印加電圧に対して、耐性が低い。
そのため、低濃度の亜鉛イオン検出が困難で
ある。一方で、ナノカーボン電極は sp3 結合
を有しているため、GC に比べ高い印加電圧に
対する電極安定性に優れる。このため、より
効率的な亜鉛イオンの濃縮が達成できたと
考えている。 

 

図1. フェロセンプローブを用いたLPS測定
原理. 

 
図 2. FcPMB による LPSの検量線.フッ素化ナ
ノカーボン(■)、オリジナルナノカーボン
(■).  

 
図 3. SPR 法による本提案原理の実証.  

 
図 4.亜鉛錯体プローブを用いた LPS 測定原
理.  



 
(3)フローシステム化 
上述の亜鉛錯体から成るLPSプローブを用

いた電気化学 LPS 検出の簡易化を目的に、測
定系のフローシステム化に取り組んだ。具体
的には、LPS 捕捉微粒子（30mg）を内径 1 mm
のテフロンチューブ内に内包させたミニカ
ラムを作製し、ここに順次、LPS 試料、プロ
ーブ、亜鉛脱離溶液を通液させた。溶離して
きた亜鉛イオンをナノカーボンで測定する
ことでLPS計測が可能なフローシステムの開
発に成功した。測定結果を図 5に示したよう
に、0.2 ng/mL の LPS においても十分な応答
を得ることに成功した。また、本システムに
より、再現性の高い LPS 定量が可能となった
こと、さらには従来のリムルス試験との高い
相関性を得られることが分かった（r=0.999, 
p < 0.03）。 
 

 
（4）LPS 計測用マイクロ流路デバイス 
これまでに開発した電気化学LPS測定をよ

り高感度で行うためにマイクロ空間を反応
場としたマイクロ流路デバイスの開発を行
った（図 6）。具体的には、①スライドガラス

上へパタン化した絶縁シールを貼付し、パタ
ニングされたナノカーボン膜を成膜した。②
パタン化電極上に着脱可能な直線型の微小
流路を PDMS で形成し、これを貼り合わせる
ことでLPS計測用マイクロ流路デバイスを構
築した。さらには、マイクロ流路は深さの異
なる流路からなり、図 6(a)(b)のように微粒
子を充填できる部分(150 μm)と電気化学検
出を行う部分（40 μm）から成る。作製され
た流路デバイスに LPS 捕捉微粒子を導入し、
フローシステムと同様の通液操作を行うこ
とで十分な電気化学性能を示すことが確認
された。 
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