
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１７４０１

基盤研究(C)（一般）

2016～2014

低被ばく心臓CTにおけるモデル型逐次近似再構成法によるプラーク性状評価の検討

Evaluation of coronary plaques characteristics using model-based iterative 
reconstruction at low-dose cardiac CT

９０７１０４３４研究者番号：

幸　秀明（Yuki, Hideaki）

熊本大学・医学部附属病院・特任助教

研究期間：

２６４６１７９９

平成 年 月 日現在２９   ６ １４

円     2,500,000

研究成果の概要（和文）：心臓CTは非侵襲的に冠動脈を評価する手段として有用な手段である。近年、CT画像の
再構成に逐次近似再構成法が利用可能となってきている。また、低線量CTでは造影剤減量の可能性が期待でき
る。しかし、低線量撮影と逐次近似再構成法を併用した心臓CT画像の画質の向上についての報告はまだあまりさ
れていない。我々の研究では両者を併用した心臓CTで、画質改善、被ばくの低減、造影剤の減量の可能性を示唆
した。また、冠動脈病変の質的評価に貢献する画質の提供が可能であることを示した。

研究成果の概要（英文）：Cardiac CT has emerged as a useful diagnostic imaging method for the 
non-invasive and accurate evaluation of coronary artery disease. Cardiac CT imaging of low-radiation
 doses with IR technique have some advantage for the evaluation, but has not been fully 
investigated. The purposes of our study was to assess the image quality at cardiac CT. Low-dose 
cardiac CT with Iterative Reconstruction technique method has potentials to provide noise-free image
 and reduction of radiation exposure, reduction of contrast agent volume, and resulting in 
improvement of diagnostic performance.

研究分野： 放射線診断
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１．研究開始当初の背景 
心臓 CT は非侵襲的に冠動脈疾患を評価で

きるため、臨床におけるその需要は年々増加
している。その一方で、X 線被ばく量が多い
ことが大きな問題であり、X 線被ばく低減は
重要な課題のひとつである。また、患者にと
って不利益とならないように画質も保証さ
れる必要がある。CT 装置は検出器で記録され
たデータを投影像から断層像をつくりだす
過程で画像再構成する必要がある。その画像
再構成には従来FBP法が一般に用いられてき
た。FBP 法はシステムモデルを簡略化し、計
算時間が短い利点があるが、ノイズ成分を多
く含む画像になるという欠点があり、現実と
異なる前提ゆえの不正確さ、アーチファクト
がある。ノイズ成分の少ない良好な臨床画像
を得るためには、X 線線量を十分に上げる必
要があり、その結果被ばくをなかなか低減で
きないということになる。IR 法では FBP のよ
うな一回の逆投影で画像を得るものではな
く、反復して画像再構成を繰り返すことで段
階的に画像を修正し、理想的な画像に近づけ
ていく。その過程で画像ノイズを大幅に減少
させるという利点があり、低線量で撮影して
も、正確で良好な画像を得ることができる。
一方で再構成に要する計算時間が長くなっ
てしまう。そのため現行の IR 法では FBP 法
と IR 法のハイブリッド型により画像再構成
を行うことで臨床的に許容できる時間で簡
易的に IR を行っている。                 
 近年はコンピュータのハード面の進歩

（Central Processing Unit [CPU]と Graphic 
Processing Unit[GPU]）により、計算時間は
格段に短くなってきている。これにより“真”
の逐次近似法と言えるモデル型 IR 法が開発
されてきている。モデル型 IR 法はデータ/イ
メージモデルと CT システムモデルを最適化
することで 10分程度の時間で IR法を可能と
している（下図）。しかし、その基礎的特性
は十分に解明されておらず、臨床医学の心臓
CT 分野に応用可能かは明らかにされていな
い。この研究の目的は、最新の CT 画像処理
技術である IR の最適なプロトコールを明ら
かにすることと、その臨床応用における有用
性について評価することである。 
 

２．研究の目的 
近年、画像再構成に逐次近似再構成法

（iterative reconstruction: IR）が臨床応
用可能となってきており、CT の画質が向上し
てきている。我々は低管電圧撮影と IR の併
用にて効果的に CT の被ばく低減に努め、X線
被ばく低減と良好な画質の両立が可能であ
ることを報告している。しかし、現状は古典
的な filtered back projection (FBP)法と
IR 法のハイブリッド型による再構成であり、
“真”の IR法ではない。モデル型 IR法は“真”
の IR 法と考えられ、理論的には 70～80％の
被ばく低減も可能と考えられる。しかし、そ
の臨床的評価についてはまだ十分とはいえ

ない。 
この研究の目的は 
(1)新しい逐次近似画像再構成である
Iterative Model Reconstruction（IMR）法
と低管電圧撮像を併用して撮像した心臓 CT
の画質を定量的及び定性的に評価する。 
 
(2)低線量胸部 CT における完全型 IR の画質
を定量的及び定性的に評価する。 
ことである。 
 
３．研究の方法 
(1) 対象は 256 列 MDCT を用いて低管電圧
CT(100kVp)施行された２１例(男 6 例,女 15
例,平均年齢 69 歳)。撮像画像は Filtered 
back projection（FBP）、hybrid iterative 
reconstruction (HIR)と IMR を用いて再構成
し た 。 定 量 的 評 価 は 冠 動 脈 の
contrast-to-noise ratio (CNR)を用いて、
視覚評価は（4 段階評価：1=poor, 2=fair, 
3=good, 4=excellent）は 2 名の放射線科医
にて評価した。 
 
(2) 対象は肺癌検診で胸部 CT が施行された
31 症例。3つの再構成法 FBP とイブリッド型
IR、完全型 IR で再構成し 3 群で定量的、定
性的にそれぞれ比較した。 
 
４．研究成果 
 (1) 冠動脈の CT 値はそれぞれ、FBP,369±
81；HIR, 363±68；IMR, 363±67HU で、３つ
の再構成法の間で有意差は認めなかった。冠
動脈の CNR はそれぞれ FBP,9.4±4.8, HIR, 
20.2±4.8；40.7±10.8 と IMR 法が有意差
(p<0.01)をもって高かった。冠動脈の視覚評
価においてもIMR法が有意に優れていた(FBP, 
2.4 ± 0.5; HIR, 3.2 ± 0.5; IMR, 3.8 ± 
0.4) (p<0.05)。心臓の構造の視覚評価でも
IMR 法が最も高かった(FBP, 2.5 ± 0.5; HIR, 
3.2 ± 0.4; IMR, 3.7 ± 0.5)。モデル型 IR
法を用いた低管電圧心臓 CT では、定量的、
定性的に冠動脈及び心臓の構造の評価に優
れていた。この結果は J Cardiovasc Comput 
Tomogr.に採用された。 
  
(2) 平均実効線量は 1.0 ± 0.3 mSvだった。
CT 値は 3者間に有意差はなかったが、画像ノ
イズには三者間に有意差が認められた(p < 
0.01)。視覚評価では、IMR で再構成した画像
が最も優れていた(p < 0.01)。検診胸部 CT
における完全型の逐次近似再構成法を使用
した低線量 CT では、画質改善、被ばくの低
減の可能性が示唆された。検診 CT の質的評
価に貢献する画質の提供が可能である。この
結果は acta radiologica に採用された。 
 
(3) テストインジェクション法を用いて冠
動脈 CT における心拍出量と造影効果の関係
を検討した。心拍出量は CT における造影効
果に影響を与える因子であるが、体重補正し



てあげると冠動脈CTAにおける増強効果に有
意な影響を与えなかいことがわかった。今後、
論文等に報告する予定である。 
 
(4)肥大型心筋症患者における心筋 SPECT で
の同期障害とMR遅延造影の関係の検討では、
HCM 患者において MRI の遅延造影の範囲は同
期障害と関連があり、SPECT 像が正常であっ
ても、同期障害から心筋症の重症度を知る一
つの手がかりとなること示唆された。今後学
会で発表する予定である。 
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